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1. INFORMACOES

1.1 Do ensaio

Inicio do ensaio: 09/04/2008
Inicio da fase experimental: 14/04/2008
Final da fase experimental: 16/04/2008
Final do ensaio: 23/04/2008
Concluséo do relatdrio: 23/04/2008
Numero da proposta 42657
Técnica Responsavel: Cleide Caldas Costa, CRB
Corpo técnico 47122/01-D
Analista: Juliana Longatto

1.2 Da substéncia teste

Substancia teste ECO - STAR DESTAINER

Recebida em 02/04/2008

Lote 208649

Data de fabricacéo 03/03/2008

Prazo de validade 03/06/2008

Cédigo da Bioagri DOM-00878/08

Aspecto fisico Liquido — amarelo

Diluicao de uso 0,4%

Composigao declarada (%) ‘ ’
Cohorion | CONFIDENCIAL
Nome do Ativo; Cloro

Substéancia teste enviada por Ecolab Quimica Ltda

2. MATERIAL E METODOS

O estudo foi conduzido pela norma INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saude) N°
65.3210.007 (2006), em conformidade com o procedimento de qualidade da REBLAS (Rede Brasileira de
Laboratérios de Saude), GGLAS 02/17025 (Geréncia Geral de Laboratérios de Saude Publica) segundo
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA (2002).

Os tratamentos para a realizagéo do estudo foram:

A. Contato, por 10 minutos, da substancia teste com 60 cilindros contaminados com Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 15442), seguido de neutralizagdo e incubagéo em caldo de subcultura especifico.

B. Controle positivo: adigdo de um cilindro contaminado, do mesmo lote utilizado no teste, em caldo de
subcultura especifico.

C. Teste de esterilidade: - Meio de subcultura: Incubacéo de dois tubos de subcultura sem tratamento nas
condi¢des do teste.

D. Coeficiente Fendlico:— P.aeruginosa: 1:80 e 1:90

Transferiu-se 10 cilindros estéreis para 10,0 mL da cultura-teste de 48 - 54 horas. Apés 15 minutos de
contato, os cilindros foram transferidos em posigéo vertical sobre um papel de filtro contido em uma placa de
Petri, em seguida foram levados para incubagéo 36 + 1 °C por 40 minutos.

A substancia teste ECO - STAR DESTAINER foi testada conforme recomendacdo do fabricante (item 1),
na diluicdo de 0,4%. Adicionou-se entdo, um cilindro contaminado e seco, a intervalos de um minuto, a cada
um dos dez tubos contendo a substancia teste. Cuidados foram tomados para néo tocar as paredes dos tubos
com os cilindros e ou gancho de transferéncia contaminados.
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Para realizar o teste com 60 cilindros, seis séries de 10 cilindros foram executadas, para a cepa testada.
Todos os tubos de subcultura foram agitados e incubados a 36 + 1° C, durante 48 horas. A leitura dos
resultados foi realizada através da observacdo dos tubos, quanto a presenga ou auséncia de crescimento
microbiano.

3. RESULTADOS E CONCLUSAO

O objetivo do presente estudo foi avaliar se a substancia teste ECO - STAR DESTAINER pode ser
considerada satisfatéria ou ndo, como desinfetante, através da exposi¢do a microrganismos especificos,
segundo o método de diluigdo de uso, onde a substancia teste deve eliminar os microrganismos no minimo
em 59 dos 60 cilindros utilizados, o que confere um nivel de confianca de 95%.

Os resultados mostraram que em 48 horas de incubagdo a 36 + 1 °C, houve a presenga de crescimento
em 01 dos 60 tubos inoculados com a cepa de P. aeruginosa, 0 que confere 95% de eficiéncia para a cepa
testada.

O estudo foi considerado valido, pois os tratamentos-controle, conduzidos junto ao teste, corresponderam aos
resultados esperados.

De acordo com a metodologia empregada e pelos resultados obtidos, a substancia teste ECO - STAR
DESTAINER, na diluigdo de 0,4%, foi considerada satisfatoéria frente as cepas testadas.
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Fim do relatdrio
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